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Gebruiksaanwijzing Posey bedalarm sensor # 8285H

Deze sensor is bedoeld voor gebruik in bed. De sensvordt in de breedte
onder het matras geplaatst en reageert bij het vesiten van het matras.
Dit signaal (verbreek contact) moet worden opgevaran door een aan te
sluiten ontvanger.

Plaats de sensor over de breedte van het bed, betlenatras. Positionee
precies onder de schouders of precies onder hdtebekan de bewoner
patiént. Verbind het snoer van de sensor met haetn&hstje. De zijde van dg
sensor met de tekst moet aan de bovenkant liggsrteden het matras aan.
Is eenmaal de goede plaats voor de sensor bepeglde sensor dan vast me
de bijgeleverde bevestigingsmaterialen, zodatiatjmeer kan verschuiven.

Test uitvoerig op goede werking, alvorens de patafieen te laten. Zie ooK
de gebruiksaanwijzing van het alarmkastje.

(Eventueel kan de sensor iets schuin gelegd wooden de lengte. Dit is
afhankelijk van de patiént/ bewoner en moet progd¢ovindelijk worden
vastgesteld en getest!).

Monitor de patiént regelmatig en let op comfort erveiligheid. Doe de bedhekken omhoog met bedhekbescimers
en zet het bed in de laagste stand. Zorg er voor tigeen lichaamsdelen bekneld kunnen raken bij verstlen van
het bed. Volg het fixatie protocol van uw instellig. Zie verder de veiligheids instructies: z.0.z.
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Veiligheidsinstructies

#1 Volg altijd de richtlijnen van ziekenhuis of taling bij het gebruik van Posey en It-Fits prouc Posey en It-Fits producten alleer]
advies van een bevoegd arts toepassen. Patiéntesemerijheidsbeperking moeten regelmatig gecéertrd worden op veiligheid en comfo

#2 Gebruik de Posey en It-Fits veiligheidsbeperkemaducten nooit als veiligheidsgordels in rijdendertuigen. Gebruik de Posey en It-
producten ook niet om rolstoelen in rijdende vagen vast te zetten.

#3 Posey en It-Fits producten niet blootstellen\aam of aan brandende en smeulende materialendBeamagende producten zijn op aanvr
leverbaar.

#4 Controleer of de patiént niet uit de (rol)stoahlglijden of van het bed kan vallen of over, tassEonder het bedhek kan geraken, waar
de patiént als gevolg daarvan letsel kan oplopereli$ kan overlijden. De banden moeten goed uéstizimaar mogen de vrije ademhaling
belemmeren. Controleer bij het gebruik van snelslid& bevestiging, zodat deze niet kunnen schuineeeatiént uit bed zou kunnen kon
te hangen.

#5 WAARSCHUWING! Kies de juiste maat van het prodectcontroleer de patiént regelmatig comfort en veiligheid.
Controleer de huidconditie met regelmaat. Volg detqaollen over vrijheidsbeperking van uw instelling

#6 Zet het bed in de laagste stand met de bedhekkéoog, om te voorkomen dat de patiént uit betl {2ale bedhekbescherming om de I
hekken. De bevestigingspunten van banden en gadiien buiten het bereik van de patiént aangebtachiorden. Let op dat de patient
knel komt te zitten als het bed versteld wordt.gZzgat de bevestigingspunten van de banden nietekunerschuiven.

#7 Bevestig de rolstoelbanden aan de achterzijdelganlstoel in een hoek van 45° om het bekkendeapatiént. Zet de patiént goed achtd
de rolstoel alvorens de band aan te brengen ontwitglgden te voorkomen. Het gebruik van een @tk kan nodig zijn om het wegglijden
de rolstoel te voorkomen.

#8 Controleer producten altijd vo6r het gebruik opsk steken, losse naden, breuken of doorgesneateniaten. Genoemde mankemer]
kunnen de goede werking van het product beperkemeernonding van de patiént tot gevolg hebben. Vielevi en vernietig afgekeur
producten. Banden moeten zo lang zijn dat de bewegthiet door patiént losgemaakt kan worden.Vesazeélf geen producten

#9 Monitor de patiént/ bewoner regelmatig bij hebigiik van antischeur materialen en let op datadi€épt/bewoner zichzelf of een ander ge
letsel kan toebrengen met behulp van de toegepestialen.

#10 Alvorens kledingstukken te gebruiken, leestuuba de aangebrachte labels aan de binnenzijde. omaat gemaakte kleding dient een
eigen gebruikersprotocol opgesteld te worden. Deorgenden zijn zelf aansprakelijk en verantwodjklgbor het juiste gebruik van het kle-
dingstuk.

#11 Neem het kledingstuk op in uw protocol, en déarbij aan mogelijke calamiteiten, gedrag vaiepstn/ bewoners en eventuele fixatie
middelen die om of aan het kledingstuk bevestigdden of zijn. Bij gebruik van vrijheidsbeperkendeddglen aan of om het kledingstuk dig
u de voorschriften van de BOPZ of de WBGO in achiteimen.

#12 It-Fits kan nooit aansprakelijk worden gesteldr het onjuist, of onterecht gebruik van haadpiten.
#13 Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmedérbuurt is om de banden door te snijden in pasitelaties.

Wasinstructies

#1 Decubitus vachten en andere produkten vervahndigsynthetisch materiaal, zoals de bijvoorbed#dgepolsterde banden en zitbrog
kunnen normaal gewassen worden op een temperanwar 60 graden. Niet drogen in droogtrommel!diMgging vachten goed borstelen.
#2 Foam artikelen, zoals condoomcatheter-bevestigeishouders en rolstoelkussens etc. kan mebdsé met een niet agressief wasmi
(zonder bleekmiddel) reinigen op een temperatunroza 45 graden. Niet drogen in droogtrommel!

#3 Banden met vaste metalen sloten kunnen na htrskan de sloten, en eventuele klittenbandereim waszak gewassen worden op
temperatuur van ca. 40 graden. Het verdient aatihgvde sloten van tijd tot tijd te oliénv.m. kalkaanslag op het mechanisme. Banden
plastic snelsluitingen zijn wasbaar op een temparatan 60 graden. Ter voorkoming van onherstelban@de aan de sloten mogen bander]
vast slot beslisNIET onderpersplatengelegd worden.

#4 Alle "Double Security" pols- en enkelhouders mo@p ca. 60 graden gewassen worden. Vergeetenidittbtnband te sluitetegen pluize
en andere vervuiling, waardoor de klittenband mieér goed aan elkaar hecht.

#5 Vesten en zit broeken vervaardigd uit Breezelpudyester) kunnen met een normaal wasmiddel to6@agraden gewassen worden. |
drogen in droogtrommel!

#6 Alle katoenen- of canvas producten, kunnen op@agraden gewassen worden met een niet agresséeniddel en voorts gecentrifuge
en gedroogd worden.

#7 Lederen pols-en enkelbanden en riemen kunnerengemperatuur van 40 graden gewassen wordenamnetriijke zeep. Langzaam lat
drogen en niet in de droogtrommBla het wassen het leer inwrijven met ledervetlief

#8 Echte schapenwolproducten kunnen in de wasmagiewassen worden op 30 graden met een wolwasemibéet centrifugeren €
langzaam drogen. Eventueel opborstelen bij klitvogm

#9 Dyneema anti- scheurmateriaal bestaat uit 100Btester en kan gewassen worden op bij voorkeugra@len. De materialen kunnen
beste na het wassen uitgehangen worden om te drogen

#10 Indien een droogtrommel wordt gebruikt bij Dgm& mag deze beslist niet op meer dan 30 gradegemlrde uiterste was-
droogtemperatuur is 60 graden maar dan zal op denetn krimp van 8 a 9 % optreden.

#11 Was de kleding met gesloten ritsen, indien aaiyv Dit voorkomt extra slijtage. Ritsen natder persplaten leggen!

#12 Klittenbanden moeten gesloten worden gewassen pluizen en andere vervuiling.
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